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(57) Пристрій для виконання первинного безпере-
рвного заднього капсулорексису, що має форму 
кільця, який відрізняється тим, що його виготов-
лено з медичного силікону у вигляді шайби, тов-
щина якої становить 0,5-1,5мм, зовнішній діаметр - 
6-8мм, внутрішній діаметр - 4-4,5мм. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до медицини, конк-
ретно до офтальмології, і може бути використана 
під час виконання первинного заднього безперер-
вного капсулорексису (ПЗБК). 

Сьогодні під час проведення ПЗБК використо-
вують внутрішньокапсулярні кільця. Наразі з'яви-
лися замкнуті внутрішньокапсулярні кільця [H.B. 
Dick. Closed foldable capsular rings // J. Cataract. 
Surg. - 2005. - Vol.31. - P.467-471]. Прототипом 
нашого пристрою є внутрішньокапсулярне кільце 
(ВКК). [Гринев А.Г. Использование внутрикапсуля-
рных колец различного дизайна в хирургии ката-
ракты // Клинические исследования. - 2008. - №3. - 
том 25]. Внутрішньокапсулярні кільця широко ви-
користовуються для стабілізації екваторіальної 
зони капсулярного мішка та розправлення задньої 
капсули. Вони виготовлені з поліметилметакрила-
ту (ПММА). Їх діаметр коливається від 10 до 13мм, 
залежно від розмірів капсулярного мішка. Най-
більш поширеними є розімкнуті внутрішньокапсу-
лярні кільця. 

Але при виконанні первинного заднього без-
перервного капсулорексису (ПЗБК) з використан-
ням такого внутрішньокапсулярного кільця немож-
ливо формування отвору заданої форми і розміру. 

Розмір отвору заднього капсулорексису (4мм-
4,5мм) визначається за даними пупиллометрії при 
мезопічних умовах освітлення, але не повинен 
перевищувати діаметр оптичної частини IOЛ 6мм 
[Л.І. Балашевич, Ю.В. Тахтаєв, А.Г. Радченко. За-
дний капсулорексис в ходе факоэмульсификации 
при прозрачной задней капсуле хрусталика // Оф-
тальмохирургия. - 2008. - 1. - с.36-41]. 

В основу запропонованої корисної моделі по-
ставлене завдання розробки пристрою для вико-
нання первинного заднього безперервного капсу-
лорексису округлої форми та заданого діаметру, 
що дозволить виключити "втечу" рексису на пери-
ферію, за рахунок чого підвищується ефективність 
операції. 

Поставлене завдання вирішується тим, що згі-
дно корисної моделі, пристрій для виконання пер-
винного безперервного заднього капсулорексису 
виконується з медичного силікону товщиною - від 
0,5 до 1,5мм, у вигляді "шайби" (Фіг.1), зовнішній 
діаметр (d1) якої від 6 до 8мм, внутрішній (d2) - від 
4 до 4,5мм, з "платформою" а, шириною відповід-
но від 1,5 до 4мм. 

Причинно-наслідкові зв’язки: 
1. Зовнішній діаметр (d1) пристрою від 6 до 

8мм - зменшення зовнішнього діаметра (максима-
льний 8мм та мінімальний 6мм) надає можливість 
достатньо легко ввести та видалити "шайбу", не 
впливаючи при цьому на рівень розправлення за-
дньої капсули під час проведення ПЗБК. 

2. Наявність у пристрої внутрішнього отвору 
діаметром (d2) від 4 до 4,5мм дозволяє сформува-
ти задній капсулорексис округлої форми та зада-
ного діаметру. 

3.Платформа а утворює площадку для полег-
шення виконання капсулорексису. 

Опис пристрою 
"Шайбу" виготовлено з медичного силікону 

(дозвіл Л750/60), що дозволяє отримати м'який та 
еластичний пристрій товщиною - від 0,5 до 1,5мм, 
зовнішній діаметр якої від 6 до 8мм, внутрішній - 
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від 4 до 4,5мм, з "платформою" відповідно від 1,5 
до 4мм. 

Конкретний приклад 
Хвора Б., 72 років, історія хвороби №......, діаг-

ноз: незріла вікова катаракта лівого ока. При по-
ступленні в Інститут об'єктивні дані були наступ-
ними: 

Vis OS = 0,05н/к, внутрішньоочний тиск 
19мм.рт.ст. 

Рогівка прозора, передня камера середньої 
глибини, волога прозора. Зіниця 5мм (медикамен-
тозно розширена), кругла, центральна. В кришта-
лику помутніння кортикальних та ядерних шарів. 
Очне дно без патології. 

Після аспірації кришталикових мас було вияв-
лено центральне помутніння задньої капсули, яке 
не піддавалося поліруванню. Вирішено провести 
ПЗБК. Заповнення капсулярного мішка віскоелас-
тиком "Візитил". Введення силіконової шайби за 
допомогою інжектора до капсулярного мішка без-
посередньо на поверхню задньої капсули. Розтин 
задньої капсули голкою (капсулотомія), введення 
віскоеластика "Візитил" до простору Бергера. Пін-
цетний капсулорексис діаметром 4-4,5мм. Вида-
лення шайби за допомогою пінцету, попередньо 

розрізавши її ножицями. Імплантація ІОЛ до кап-
сулярного мішка. 

Післяопераційний період без особливостей. 
При виписці на другу добу об'єктивні дані були 

наступними: 
Vis OS = 1,0. 
Рогівка прозора, передня камера глибока, во-

лога прозора. Зіниця 5мм (медикаментозно роз-
ширена), кругла, центральна. За даними біомікро-
скопії візуалізуються передній (5,5мм) та задній 
(4,0мм) капсулорексиси заданої форми. ІОЛ в кап-
сулярному мішку. Очне дно без патології. 

З використанням запропонованого пристрою 
було проведено 12 операцій ПЗБК. Були отримані 
наступні результати: всі отвори заднього капсуло-
рексису мали округлу форму і заданий діаметр у 
всіх випадках. 

До лікування середні показники гостроти зору 
склали (M±SD) 0,15±0,07. На другу добу після опе-
рації аналогічні показники склали 1,04±0,13. 

Отримані дані дозволяють припускати, що ви-
користання запропонованого пристрою при прове-
денні ПЗБК значно підвищує ефективність опера-
тивного втручання. 
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